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PLElementy i przyciski
Wstęp

Przed pierwszym użyciem produktu należy dokładnie prze-
czytać instrukcję obsługi ze szczególnym uwzględnieniem 
wskazówek bezpieczeństwa.
Osoba odpowiedzialna za produkt musi dopilnować, aby 
wszyscy użytkownicy zrozumieli treść instrukcji obsługi i 
przestrzegali zawartych w niej wskazówek.

Użyte w instrukcji symbole mają następujące znaczenie:

�OSTRZEŻENIE
Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację lub nieprawid-
łowe zastosowanie, które może spowodować śmierć lub poważne 
obrażenia ciała.

�UWAGA
Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację lub nieprawid-
łowe zastosowanie, które może spowodować małe obrażenia i/lub 
doprowadzić do szkód materialnych, finansowych czy środowisko-
wych.

Ważne akapity, których należy przestrzegać, aby zapewnić 
prawidłowe i efektywne działanie produktu.i

Przegląd

Wyświetlacz

ZAŁ/pomiar

Celownik
(podgląd)

Przyciski
nawigacyjne

Kasuj/WYŁ

Przyciski 
wyboru

Powrót/
wyrównaj

Funkcje

Dodaj/
odejmij
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PLElementy i przyciski
Podstawowe okno pomiaru

Pasek stanu

Ulubione

Pasek główny

Aktywna
funkcja

Okno wyboru

Wskaźnik
strony

Ustawienia

Funkcja/
ustawienia

Funkcja 
pomocy
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PLElementy i przyciski
Celownik (podgląd)

1x

Stopień po-
większenia

Ulubione

Regulacja pod-
świetlenia pra-

wym i lewym
przyciskiem na-

wigacyjnym

Aktywna
funkcja

Powiększenie (1x, 
2x, 4x) górnym i 
dolnym przyci-
skiem nawigacyj-
nym

Kursor 
krzyżykowy

Wkładanie baterii

i
Aby zapewnić pra-
widłowe działanie 
urządzenia, nie nale-
ży używać baterii 
cynkowo-węglo-
wych. Zaleca się uży-
wanie wysokiej 
jakości baterii. Bate-
rie należy wymienić, 
gdy zacznie migać 
symbol baterii.
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PLObsługa
Włączanie/wyłączanie Kasowanie Kody komunikatów

ON OFF 

2 s

Urządzenie jest 
wyłączone.

i
Aby włączyć tryb 
ciągły lasera, należy 
przytrzymać wciś-
nięty przycisk ON 
przez 2 s. Jeśli w 
ciągu 180 s nie zo-
stanie wciśnięty ża-
den przycisk, 
urządzenie wyłączy 
się samoczynnie.

1x

Anuluj poprzednie 
działanie.

2x

Anuluj aktualną 
funkcję i przejdź w 
domyślny tryb pra-
cy.

Jeśli pojawi się symbol informacji, 
przeczytaj instrukcje zawarte w roz-
dziale „Kody komunikatów”. 
Przykład:

Stopka wielofunkcyjna

i
Kierunek stopki 
zostanie rozpo-
znany automa-
tycznie, a do 
niego dostoso-
wany zostanie 
punkt zerowy. 

Pomiar ciągły/wartości minimalnej i maksymalnej

1

2 s

8.532 mSłuży do pomiaru przekątnych pomieszczeń (warto-
ści maksymalnych) lub odległości poziomych (war-
tości minimalnych).

Na wyświetlaczu wyświetlana jest 
zmierzona odległość (minimalna i 
maksymalna). Ostatnio zmierzona 
wartość wyświetlana jest na pasku 
głównym.

min. maks.
2

Zatrzymanie pomiaru ciągłe-
go/wartości minimalnej i mak-
symalnej

3
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PLObsługa
Dodaj/odejmij

7.332 m

1

Do poprzedniego 
wyniku pomiaru 
dodany zostanie 
kolejny wynik.

2

Od poprzedniego 
wyniku pomiaru 
zostanie odjęty 
kolejny wynik.

2x

7.332 m
12.847 m

3

20.179 m

4 i
Procedura ta może być powtarza-
na dowolną ilość razy i stosowana 
podczas dodawania i odejmowa-
nia powierzchni oraz objętości.

Celownik (podgląd)
1x

1

1x

2x

4x

2

4x

2x

1x

1x

3

Zakończenie 
trybu celowni-
ka (podgląd)

4

i
Znakomicie ułatwia wykonanie pomiarów zewnętrznych. 
Zintegrowany celownik (podgląd) wskazuje cel na wyświet-
laczu. Urządzenie rozpoczyna pomiar w środkowym punk-
cie kursora krzyżykowego, nawet jeśli nie jest widoczny 
punkt lasera. Błędy paralaksy mogą wystąpić po przybliżeniu 
kamery celownika do celu. Na kursorze krzyżykowym wi-
dać wtedy przesunięty laser. W takim przypadku należy kie-
rować się rzeczywistym punktem lasera. 
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PLUstawienia
Przegląd

1 2

Jednostki nachylenia

Jednostki odległości

Sygnał dźwiękowy

Niwelator cyfrowy

Blokada klawiatury

Ulubione

Podświetlenie

Bluethooth®

Kalibracja nachylenia

Reset

Offset

Jednostki nachylenia

1 2

± 90.0°
± 180.0°

360.0°

0.00 %
0.0 mm/m
0.00 in/ft

Wybierz którąś z na-
stępujących jedno-
stek:

3 4

Potwierdź usta-
wienia.

Wyjdź z trybu 
ustawień.

5
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PLUstawienia
Jednostki odległości

1 2

0.0000 m
0.000 m

0.00 m
0 mm

0.00 ft
0'00" 1/32
0.00 in
0 in 1/32
0.000 yd

Wybierz którąś z na-
stępujących jedno-
stek:

3 4

Potwierdź usta-
wienia.

Wyjdź z trybu 
ustawień.

5

Sygnał dźwiękowy ZAŁ/WYŁ

1

ON 

2

Aby włączyć, po-
wtórz procedurę.

OFF 

Wyjdź z trybu 
ustawień.

3

Niwelator cyfrowy ZAŁ/WYŁ

1

ON 

2

Aby włączyć, po-
wtórz procedurę.

OFF 

Wyjdź z trybu 
ustawień.

3 i
Niwelator cy-
frowy wyświet-
lany jest na 
pasku stanu. 
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PLUstawienia
Włączanie/wyłączanie blokady klawiatury Odblokowanie klawiatury

1

OFF 

2
Aby włączyć funk-
cję, powtórz pro-
cedurę.

ON 

Wyjdź z trybu 
ustawień.

3 1

przez 2 s

2

Ulubione funkcje

1 2 3

Wybierz ulubioną 
funkcję

4
Naciśnij prawy lub 
lewy przycisk wy-
boru. Funkcja ulu-
biona wyświetlana 
jest nad przynależ-
nym przyciskiem 
wyboru.

Wyjdź z trybu 
ustawień.

5 i
Wybierz ulubione funkcje, do któ-
rych chcesz mieć szybki dostęp. 

Skrót klawiszowy:
Przytrzymaj wciśnięty przycisk 
wyboru przez 2 s w trybie pomia-
ru. 

Podświetlenie

1

1/6

2

1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6

3

Wybierz jasność.

4

Potwierdź usta-
wienia.

Wyjdź z trybu 
ustawień.

5 i
Zmniejsz jas-
ność obrazu, 
aby ograniczyć 
zużycie baterii. 
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PLUstawienia
Włączanie/wyłączanie funkcji Bluetooth Smart

1

ON 

2

Aby włączyć, po-
wtórz procedurę.

OFF 

Wyjdź z trybu 
ustawień.

3 i
Tryb domyślny: Funkcja Blueto-
oth jest włączona.  Widoczny na 
pasku stanu symbol Bluetooth 
oznacza, że połączenie Bluetooth 
jest aktywne.

i
Włącz funkcję Bluetooth Smart w ustawieniach.
Utwórz połączenie między urządzeniem a smartfonem, tabletem lub 
laptopem.
Po utworzeniu połączenia na dalmierzu laserowym widoczny jest nie-
bieski symbol Bluetooth.
Po wyłączeniu dalmierza laserowego połączenie Bluetooth zostanie 
przerwane.
Efektywny i innowacyjny moduł Bluetooth Smart (z nowym standar-
dem Bluetooth V4.0) jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami 
Bluetooth Smart Ready. Wszystkie pozostałe urządzenia Bluetooth nie 

obsługują zintegrowanego, energooszczędnego modułu Bluetooth 
Smart.
Producent nie udziela gwarancji na darmowe oprogramowanie DI-
STO™ ani wsparcia technicznego. Producent nie ponosi żadnej odpo-
wiedzialności za używanie darmowego oprogramowania i nie 
zobowiązuje się do udoskonalania go ani aktualizowania. Szeroki za-
kres oprogramowania komercyjnego dostępny jest na stronie interne-
towej. Aplikacje na system Android® lub Mac iOS dostępne są w 
specjalistycznych sklepach internetowych. 
Szczegółowe informacje zawarte są na stronie internetowej.
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PLUstawienia
Kalibracja czujnika nachylenia

1 2 3

Połóż urządzenie na całkowicie płaskiej 
powierzchni.

180°

4

180°
5

Obróć urządzenie w poziomie o 180° 
i ponownie połóż je na całkowicie pła-
skiej powierzchni.

6 7

Połóż urządzenie na całkowicie płaskiej 
powierzchni.

180°

8 180°9

Obróć urządzenie w poziomie o 180° 
i ponownie połóż je na całkowicie pła-
skiej powierzchni.

10 i
Po upływie 
2 s urządze-
nie przejdzie 
w tryb pod-
stawowy.
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PLUstawienia
Reset

1

Reset
device?

2

Drugie potwierdzenie przyciskami 
wyboru:

3 Anuluj: Potwierdź:

Wyjdź z trybu 
ustawień.

4 i
Reset powoduje przywrócenie 
ustawień fabrycznych. Wszystkie 
indywidualne ustawienia zapisane 
w pamięci zostaną utracone.

Offset

1 2

1.012 m

3

Wybierz cy-
frę.

1.012 m

4

Ustaw cyfrę.

5

Zaakceptuj 
wartość.

Wyjdź z trybu 
ustawień.

6 i
Offset automatycznie dodaje lub 
odejmuje określoną wartość 
do/od wszystkich wyników po-
miaru. Funkcja ta pozwala 
uwzględnić zakresy tolerancji. 
Symbol offsetu wyświetlany jest 
na wyświetlaczu.
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PLFunkcje
Przegląd

Wyzwalacz czasowy

Kalkulator

Ustawianie punktu odniesienia

Pamięć

Pomiar pojedynczej odległości

Inteligentny tryb horyzontalny

Powierzchnia

Objętość

Powierzchnia trójkąta

Tryb dalekosiężny

Pomiar wysokich profili

Śledzenie nachylenia

Śledzenie wysokości

Trapez

Tyczenie

Pitagoras 1

Pomiar na pochyłych powierzchniach

Pitagoras 2

Wyzwalacz czasowy

1 2

Off

30 sec
5 sec
2 sec

3

Wybierz czas wy-
zwalania.

4

Potwierdź usta-
wienia.

i
Samoczynne 
wyzwalanie 
rozpocznie się 
po naciśnięciu 
przycisku 
ZAŁ/pomiar.

Kalkulator

1 2 3
Wybierz 
przycisk na 
wyświetlaczu.

Potwierdź 
wybór każde-
go przycisku.

i
Wynik pomiaru widoczny na pa-
sku głównym zostaje przejęty do 
kalkulatora i może zostać wyko-
rzystany do dalszych obliczeń. 
Ułamki Ft/in zostają zamienione 
na metry.
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PLFunkcje
Ustawianie punktu odniesienia/statywu

1 2 3

Odległość mierzona jest od stopki urządze-
nia (ustawienie standardowe).

Odległość mierzona jest od przedniej stro-
ny urządzenia (symbol blokady = pomiar 
ciągły).

Odległość mierzona jest stale od punktu 
osadzenia gwintu statywu.

4

Potwierdź usta-
wienia.

i
Po wyłączeniu urządzenia przy-
wrócony zostanie standardowy 
punkt odniesienia (tył urządze-
nia).

Pamięć

1 2
12.208 m

6.554 m
23.889 m

3

Przełącz między 
wynikami pomia-
rów.

4

Użyj przycisków 
nawigacyjnych w 
górę i w dół, aby 
zobaczyć więcej 
wyników.

i

Skrót klawiszowy:
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PLFunkcje
Pomiar pojedynczej odległości

1 2

Naprowadź aktywną wiązkę la-
sera na cel.

3

8.532 m

4 i
Powierzchnie docelowe: 
Podczas celowania w bezbarwne 
ciecze, szkło, styropian lub po-
wierzchnie półprzezroczyste oraz 
silnie odblaskowe mogą wystąpić 
błędy pomiarowe. Pomiary ciem-
nych powierzchni trwają dłużej.

Inteligentny tryb horyzontalny

1 2

Naprowadź 
wiązkę lasera na 
cel.

3

z

x

y

40.8 °

x
y

z

5.204 m
0.032 m

4.827 m

4

(do 360° oraz przy nachyleniu 
poprzecznym ±10°)
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PLFunkcje
Pomiar wysokich profili

1 2

REF

0

Wyceluj punkt odniesienia (REF).

3 4

REF

1

0

2

3

4
5

h
d

Wyceluj dodatkowe punkty 1-x.

5

d

h

2.042 m

0.054 m

Odległość pozioma od 
urządzenia

Różnica wysokości 
względem punktu od-
niesienia (REF). 

6

Anuluj funkcję.

7 i
Umożliwia doskonały pomiar różnicy wyso-
kości względem punktu odniesienia. Może 
być wykorzystywany również do pomiaru 
profili, gdyż przy każdym pomiarze wyświet-
lana jest różnica wysokości oraz pozioma 
odległość od urządzenia.
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PLFunkcje
Powierzchnia

1 2 3

Naprowadź wiąz-
kę lasera na 
pierwszy punkt 
docelowy.

4 5

Naprowadź wiąz-
kę lasera na drugi 
punkt docelowy.

20.276 m 
3.9I0 m 

6.228 m

24.352 m2

Pierwsza odległość

Druga odległość

Obwód

Powierzchnia

6 i
Na pasku głównym wyświetlany jest wynik, a 
nad nim zmierzona wartość. 
Pomiary cząstkowe/funkcja Painter: 
Po rozpoczęciu pierwszego pomiaru naciśnij 
+ lub -. Zmierz i dodaj lub odejmij odległości. 
Zakończ przyciskiem DIST. Zmierz drugą 
odległość.
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PLFunkcje
Objętość

1 2 3

Naprowadź wiąz-
kę lasera na 
pierwszy punkt 
docelowy.

4 5

Naprowadź wiąz-
kę lasera na drugi 
punkt docelowy.

6 7

Naprowadź wiąz-
kę lasera na trzeci 
punkt docelowy.

24.224 m2

208.703 m2

80.208 m

78.694 m3

Obwód

Powierzchnia ścian

Powierzchnia sufi-
tu/podłogi
Objętość

8 9

Użyj przycisków 
nawigacyjnych w 
górę i w dół, aby 
zobaczyć więcej 
wyników.
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PLFunkcje
Powierzchnia trójkąta

1 2 3

Naprowadź wiąz-
kę lasera na 
pierwszy punkt 
docelowy.

4 5

Naprowadź wiąz-
kę lasera na drugi 
punkt docelowy.

6 7

Naprowadź wiąz-
kę lasera na trzeci 
punkt docelowy.

89.90°
23.563 m

23.813 m2

Obwód

Kąt między pierwszym i drugim pomiarem

Powierzchnia trójkąta

8 9

Użyj przycisków 
nawigacyjnych w 
górę i w dół, aby 
zobaczyć więcej 
wyników.

Tryb dalekosiężny

1 2 i
Tryb dalekosiężny pozwala zmierzyć 
odległość punktów docelowych w nie-
korzystnych warunkach, np. przy jas-
nym świetle otoczenia lub słabym 
współczynniku odbicia punktu docelo-
wego. Czas pomiaru jest wydłużony. 
Symbol widoczny na pasku stanu ozna-
cza, że funkcja jest aktywna.
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PLFunkcje
Śledzenie nachylenia

1 2 89.3°

90°
0°

3 i
Wartość nachylenia wyświetlana jest 
stale. Urządzenie generuje sygnał 
dźwiękowy przy 0° i 90°. Doskonale 
nadaje się do ustawień w pionie i po-
ziomie.

Pochyłe przedmioty

1 2 3

Naprowadź wiązkę lasera 
na górny punkt docelowy.

4 5

Naprowadź wiązkę lasera 
na dolny punkt docelowy.

30.55° 
3.506 m 

5.944 m

6.901 m

Odległość pozioma między dwoma punktami

Wysokość pionowa między dwoma punktami

Kąt między dwoma punktami

Odległość między dwoma punktami

6 7

Użyj przycisków 
nawigacyjnych w 
górę i w dół, aby 
zobaczyć więcej 
wyników.

i
Pośredni pomiar odległości mię-
dzy 2 punktami z dodatkowymi 
wynikami. Doskonale nadaje się 
do pomiaru długości i nachylenia 
dachu, wysokości komina na da-
chu itp.
Ważne jest, aby urządzenie usta-
wione było na linii prostej łączącej 
obydwa punkty.
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PLFunkcje
Śledzenie wysokości

1 2

P0

Px

Naprowadź 
wiązkę lasera na 
punkt dolny.

3 4

P0

Px

Naprowadź wiązkę lasera na punkty gór-
ne. Śledzenie kąta/wysokości rozpo-
cznie się automatycznie.

5

x

y

x y6.932 m

9.827 m
P0

Px

6

= wysokość śledzona urzą-
dzeniem ustawionym na sta-
tywie

7

Przerywa śledzenie wysokości i wy-
świetla wynik ostatniego pomiaru.

8

Użyj przycisków 
nawigacyjnych w 
górę i w dół, aby 
zobaczyć więcej 
wyników.

i
Pozwala zmierzyć wysokość budynków 
lub drzew nie mających odpowiednich 
punktów odbicia. Pomiar odległości i 
nachylenia realizowany jest przy punk-
cie dolnym, wymagającym docelowego 
punktu odbicia. Górny punkt może być 
wycelowany celownikiem/kursorem 
krzyżykowym i nie wymaga docelowe-
go punktu odbicia, gdyż mierzone jest 
tylko nachylenie.
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PLFunkcje
Trapez

1 2 3

Naprowadź wiąz-
kę lasera na punkt 
górny.

4 5

Wyceluj drugi 
punkt.

x

x

22.70°

5.907 m
78.257 m2

6

Powierzchnia trapezu

7

Użyj przycisków 
nawigacyjnych w 
górę i w dół, aby 
zobaczyć więcej 
wyników.
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PLFunkcje
Tyczenie

i
Aby wyznaczyć 
określoną dłu-
gość, można 
podać dwie 
różne wartości 
(a i b).

1
2

3
a

b

b

a = b
1

2

3
a

b

b

a = b

1 2

1.012 m

3

Wybierz 
cyfrę.

1.012 m

4

Ustaw cyfrę.

5

Zatwierdź 
wartość „a”. 0.625 m

6

Ustaw 
wartość 
„b”.

7

Zatwierdź war-
tość „b” i rozpo-
cznij pomiar.

8

Przesuń urządze-
nie powoli wzdłuż 
wytyczonej linii. 
Wyświetlona zo-
stanie odległość 
od kolejnego wy-
tyczonego punk-
tu. 0.240 m

0.625 m

Do uzyskania 
długości 
0,625 m bra-
kuje jeszcze 
0,240 m.

i
Po zbliżeniu się do wytyczone-
go punktu na odległość mniej-
szą niż 0,1 m urządzenie 
wygeneruje sygnał dźwięko-
wy. Sygnał dźwiękowy może 
zostać przerwany przyciskiem 
CLEAR/OFF.
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PLFunkcje
Pitagoras (2 punkty)

1 2 3

Naprowadź wiązkę 
lasera na pierwszy 
punkt docelowy.

4 5

Naprowadź wiązkę 
lasera na drugi 
punkt docelowy.

8.294 m

6 7

Użyj przycisków 
nawigacyjnych w 
górę i w dół, aby 
zobaczyć więcej 
wyników.

i
Wynik wyświetlany jest na pasku głównym. 
Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku przez 2 s zosta-
nie automatycznie rozpoczęty pomiar wartości mini-
malnej lub maksymalnej. 

Użycie funkcji Pitagorasa zalecane jest tylko do pośred-
nich pomiarów poziomych. 
Do precyzyjnego pomiaru wysokości (w pionie) zaleca 
się użycie funkcji z pomiarem nachylenia.
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PLFunkcje
Pitagoras (3 punkty)

1 2 3

Naprowadź wiąz-
kę lasera na 
pierwszy punkt. 

4 5

Naprowadź wiąz-
kę lasera na drugi 
punkt docelowy.

6 7

Naprowadź wiąz-
kę lasera na trzeci 
punkt docelowy.

18.294 m

8 9

Użyj przycisków 
nawigacyjnych w 
górę i w dół, aby 
zobaczyć więcej 
wyników.

i
Wynik wyświetlany jest na pasku głównym. 
Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku przez 2 s zo-
stanie automatycznie rozpoczęty pomiar wartości 
minimalnej lub maksymalnej. 

Użycie funkcji Pitagorasa zalecane jest tylko do po-
średnich pomiarów poziomych. 
Do precyzyjnego pomiaru wysokości (w pionie) zale-
ca się użycie funkcji z pomiarem nachylenia.
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PLDane techniczne
* Dotyczy 100% odblaskowości (ściana pomalowana na 
biało) przy słabym podświetleniu tła, 25ºC
** Dotyczy odblaskowości celu od 10 do 100% przy 
wysokim podświetleniu tła, od 10ºC do + 100ºC
*** Tolerancje dotyczą odległości od 0,05 m do 10 m, na 
poziomie ufności 95%. Maksymalna odchyłka może osiągnąć 
wartość 0,1 mm/m w zakresie od 10 m do 30 m, 
0,20 mm/m w zakresie od 30 m do 100 m oraz 0,30 mm/m 
na odległościach powyżej 100 m.
**** Dotyczy 100% odblaskowości celu; wartość podświet-
lenia tła około 30000 lux
***** Po dokonaniu kalibracji przez użytkownika. Dodat-
kowa odchyłka waha się na poziomie od ±0,01° do ±45° na 
stopień w każdej ćwiartce. Dotyczy temperatury poko-
jowej. W całym zakresie temperatury roboczej maksymalna 
odchyłka wzrasta o ±0,1°.

Aby osiągać dokładne wyniki 
pomiarów, zaleca się stosowanie 

statywów. W celu uzyskania dokładnych 
wyników pochylenia instrumentu należy 
unikać jego przechylania na boki. 

Pomiar odległości
Typowa tolerancja pomiaru* ±1,0 mm/~1/16 cala ***

Pomiary maksimum 
Tolerancja**

±2,0 mm/0,08 cala ***

Typowy zasięg* 200 m/660 ft

Zasięg w warunkach 
niekorzystnych ****

80 m/260 ft

Najmniejsza wyświetlana 
jednostka

0,1 mm/ 1/32 cala

Technologia Power Range™ tak

Ø plamki lasera przy odległościach 6/30/60 mm 10/50/100 m

Pomiar nachylenia
Tolerancja pomiaru względem 
emitowanej wiązki*****

±0,2°

Tolerancja pomiaru 
względem obudowy*****

±0,2°

Zasięg ±360°

Informacje ogólne
Klasa lasera 2

Typ lasera 635 nm, < 1 mW

Stopień ochrony IP65 (ochrona przed 
wnikaniem kurzu i stru-
mienia wody)

Automatyczny wyłącznik lasera po 90 s

Automatyczny wyłącznik 
urządzenia

po 180 s

Bluethooth® Smart Bluethooth v4.0

Trwałość baterii (2 x AAA) do 5000 pomiarów

Wymiary (wys. x gł. x szer.) 143 x 58 x 29 mm
5,6 x 2,28 x 1,14 in

Waga (z bateriami) 198 g/6,37 oz

Zakres temperatur:
- Przechowywanie

- Praca

od -25 do 70 °C
od -13 do 158 °F
od -10 do 50 °C
od 14 do 122 °F

i

Funkcje
Pomiar odległości tak

Pomiar min./maks. tak

Pomiar ciągły tak

Tyczenie tak

Dodawanie/odejmowanie tak

Powierzchnia tak

Powierzchnia trójkąta tak

Objętość tak

Trapez tak

Funkcja Painter (powierzchnia 
z wartościami cząstkowymi)

tak

Funkcja Pitagoras 2-punktowa, 3-punk-
towa

Inteligentny tryb horyzontalny 
Wysokość pośrednia

tak

Pomiar wysokich profili tak

Śledzenie nachylenia tak

Pochyłe przedmioty tak

Śledzenie wysokości tak

Pamięć                                                30 wyników

Sygnał dźwiękowy tak

Podświetlany ekran kolorowy tak

Stopka wielofunkcyjna tak

Celownik (podgląd) 4x zoom

Niwelator cyfrowy tak

Bluetooth® Smart tak

Ulubione funkcje tak

Wyzwalacz czasowy tak

Tryb dalekosiężny tak

Kalkulator tak
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PLKody komunikatów
Jeśli komunikat Błąd nie zniknie po kilku-
krotnym zrestartowaniu urządzenia, to 
należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Jeśli komunikat InFo pojawi się z cyfrą, to 
należy nacisnąć przycisk Clear i zastosować 
się do następujących wskazówek:

Pielęgnacja
• Urządzenie należy czyścić wilgotną, miękką 

szmatką.
• Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
• Nie używać agresywnych środków czysz-

czących ani rozpuszczalników.

Gwarancja
Gwarancja producenta
Ochrona gwarancyjna obejmuje cały zakres 
funkcjonalny urządzenia zgodnie z postano-
wieniami dokumentu Ograniczonej Między-
narodowej Gwarancji Leica Geosystems. 
Producent gwarantuje darmową naprawę 
lub wymianę wszystkich produktów zawiera-
jących wady materiałowe lub fabryczne przez 
cały okres trwałości.
3-letnia gwarancja
Producent gwarantuje bezpłatny serwis w 
przypadku, gdy produkt ulegnie uszkodzeniu 
w normalnych warunkach użytkowania, 
opisanych w instrukcji obsługi.

W celu uzyskania 3-letniej gwarancji należy 
zarejestrować produkt na stronie www.leica-
geosystems.com/registration w ciągu 8 
tygodni od daty zakupu. Niezarejestrowany 
produkt objęty jest dwuletnią gwarancją. 

Wskazówki bezpieczeństwa
Osoba odpowiedzialna za produkt musi 
dopilnować, aby wszyscy użytkownicy zrozu-
mieli treść instrukcji obsługi i przestrzegali 
zawartych w niej wskazówek.

Zakres odpowiedzialności
Zakres odpowiedzialności produ-
centa: 
Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
CH-9435 Heerbrugg
Internet: www.disto.com
Producent jest odpowiedzialny za dostar-
czenie produktu wraz z instrukcją obsługi w 
całkowicie bezpiecznym stanie i nie odpo-
wiada za akcesoria innych producentów.
Zakres odpowiedzialności użytkow-
nika produktu:
• Zrozumienie wskazówek bezpieczeństwa 

umieszczonych na produkcie i w instrukcji 
obsługi.

• Zapoznanie się z lokalnymi przepisami 
BHP.

• Uniemożliwienie dostępu do produktu 
osobom nieupoważnionym.

Nr Przyczyna Środki zaradcze

156 Nachylenie 
poprzeczne powyżej 
10°

Nie pochylaj urządzenia na 
boki.

162 Błąd kalibracji Sprawdź, czy urządzenie 
ustawione jest poziomo 
na płaskiej powierzchni. 
Powtórz kalibrację. Jeśli 
błąd występuje nadal, 
skontaktuj się ze sprze-
dawcą.

204 Błąd pomiaru Wykonaj pomiar 
ponownie.

240 Błąd transferu danych Powtórz procedurę.

252 Za wysoka tempera-
tura

Pozostaw urządzenie do 
schłodzenia.

253 Za niska temperatura Rozgrzej urządzenie.

255 Za słaby sygnał 
zwrotny, za długi czas 
pomiaru

Zmień powierzchnię 
docelową (np. podkła-
dając białą kartkę).

256 Za mocny sygnał 
zwrotny

Zmień powierzchnię 
docelową (np. podkła-
dając białą kartkę).

257 Za duże podświet-
lenie

Ściemnij obszar docelowy.

258 Pomiar poza zasię-
giem

Skoryguj zasięg

260 Przerwana wiązka 
lasera

Powtórz pomiar.
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PLWskazówki bezpieczeństwa

Użytkowanie zgodne z przezna-
czeniem
• Pomiar odległości
• Pomiar nachylenia
• Transfer danych w technologii Bluetooth®

Użytkowanie niezgodne z prze-
znaczeniem
• Użytkowanie produktu bez instrukcji obsługi.
• Użycie produktu do innych zastosowań.
• Dezaktywacja urządzeń zabezpieczających 

oraz usuwanie tabliczek informacyjnych i 
ostrzegawczych.

• Otwieranie urządzenia przy użyciu 
narzędzi (np. śrubokrętów).

• Dokonywanie modyfikacji lub przeróbek 
urządzenia.

• Używanie akcesoriów innych produ-
centów bez wyraźnej zgody firmy Leica 
Geosystems.

• Umyślne kierowanie wiązki lasera na 
osoby trzecie (również w ciemności).

• Nieprawidłowe zabezpieczenie miejsca 
pomiarowego (np. podczas pomiarów na 
drogach, budowach itp.)

• Nieodpowiedzialne zachowanie na ruszto-
waniach, drabinach, podczas pomiarów w 
pobliżu uruchomionych maszyn lub w zasięgu 
niezabezpieczonych części maszyn i instalacji.

• Celowanie bezpośrednio w kierunku 
słońca.

Zagrożenia związane z użytko-
waniem

�OSTRZEŻENIE
Zwrócić szczególną uwagę na potencjalne 
błędy pomiarowe podczas pracy z urządze-
niem uszkodzonym lub takim, które zostało 
upuszczone na ziemię. Przeprowadzać okre-
sowe pomiary kontrolne.
Dotyczy to szczególnie przypadku niepra-
widłowego użycia lasera, a także przed, w 
trakcie i po wykonaniu ważnych pomiarów.

�UWAGA
Nigdy nie naprawiać urządzenia samo-
dzielnie. W przypadku uszkodzenia lasera 
należy skontaktować się z lokalnym przedsta-
wicielem handlowym.

�OSTRZEŻENIE
Użytkownik może utracić prawo do użytko-
wania produktu w przypadku dokonania w 
nim zmian lub modyfikacji bez wyraźnej 
zgody producenta.

Ograniczony zakres użytkowania
Patrz rozdział „Dane techniczne”.
Urządzenie przeznaczone jest do pracy 

w miejscach stale zamieszkanych przez ludzi. 
Nie używać produktu w obszarach zagrożo-
nych wybuchem lub działaniem czynników 
agresywnych.

Utylizacja

�UWAGA
Nie wyrzucać wyczerpanych baterii wraz z 
odpadami domowymi. Dla zapewnienia 
ochrony środowiska należy zanieść je do 
punktu zbiórki elektroodpadów zgodnie z 
przepisami krajowymi lub lokalnymi.
Nie wyrzucać lasera wraz z odpadami domo-
wymi.
Produkt należy utylizować zgodnie z 
przepisami obowiązującymi w kraju 
użytkowania.
Przestrzegać obowiązujących przepisów 
krajowych.
Informacje o sposobie utylizacji i zagospoda-
rowania odpadów dostępne są do pobrania 
na naszej stronie internetowej.

i
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PLWskazówki bezpieczeństwa

Kompatybilność elektromagne-
tyczna (EMC)

�OSTRZEŻENIE
Urządzenie spełnia ścisłe wymagania odpo-
wiednich norm i przepisów prawnych.
Niemniej jednak nie można całkowicie 
wykluczyć, że nie będzie ono zakłócało pracy 
innych urządzeń.

Użytkowanie produktu z techno-
logią Bluetooth®

�OSTRZEŻENIE
Promieniowanie elektromagnetyczne może 
spowodować zakłócenia w działaniu innych 
urządzeń i instalacji (np. urządzeń medycz-
nych, takich jak stymulatory serca lub aparaty 
słuchowe), a także urządzeń pokładowych w 
samolocie. Ponadto może oddziaływać na 
ludzi i zwierzęta.
Środki ostrożności:
Niniejszy produkt spełnia ścisłe wymagania 
norm i przepisów prawnych. Mimo to nie 
można całkowicie wykluczyć zagrożenia dla 
bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. 
• Nie użytkować produktu w pobliżu stacji 

paliw, zakładów chemicznych, w obszarach 
wybuchowych ani w miejscach robót 
strzelniczych.

• Nie używać lasera w pobliżu urządzeń 
medycznych.

• Nie używać lasera w samolotach.

• Nie używać lasera w pobliżu ciała przez 
dłuższy okres.

Klasyfikacja lasera

Laser emituje widzialną wiązkę.
Jest to laser klasy 2 zgodny z normą:
• IEC60825-1 : 2007 „Bezpieczeństwo urzą-

dzeń laserowych”
Urządzenia laserowe klasy 2:
Nie spoglądać bezpośrednio w wiązkę lasera 
ani nie kierować jej niepotrzebnie w stronę 
innych ludzi. Normalną reakcją obronną jest 
odwrócenie wzroku i mruganie powiekami.

�OSTRZEŻENIE
Spoglądanie bezpośrednio w wiązkę lasera 
przez urządzenia optyczne, np. lornetkę lub 
lunetę, może być szkodliwe.

�UWAGA
Spoglądanie w wiązkę lasera może być 
szkodliwe dla oczu.

Oznakowanie

Zastrzega się prawo do zmian (rysunków, 
opisów i danych technicznych) bez uprzed-
niego powiadomienia.

Promieniowanie laserowe 
Nie spoglądać w kierunku wiązki 

Klasa lasera 2 
wg IEC 60825-1:2007 

Maksymalna moc promieniowania: <1mW 
Emitowana długość fali: 620-690nm 
Rozbieżność wiązki: 0,16 x 0,6 mrad 

Czas trwania impulsu: 0,2 x 10-9s - 0,8 x 10-9s



Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
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Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Szwajcaria, wdrożyła międzynarodowe standardy 
zarządzania jakością (ISO 9001) oraz systemy zarządzania środowiskowego (ISO 14001).

Total Quality Management – Nasze zobowiązanie zapewnienia pełnej satysfakcji Klienta. 
Poproś przedstawiciela Leica Geosystems o więcej informacji na temat programu TQM.

Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, 
Szwajcaria 2012. 
Tłumaczenie z oryginału (792312 EN)

Patenty: WO 9427164, WO 9818019, WO 0244754, WO 0216964,
US 5949531, EP 1195617, US 7030969, US 8279421 B2, Patents pending
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